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Technische Regeln zur
Larm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung

TRLV Teil 2:
Larm Messung von Larm

Die Technischen Regeln zur Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (TRLV
Larm) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie
sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zum Schutz der
Beschaftigten vor Gefahrdungen durch Larm wieder.

Sie werden vom Ausschuss flr Betriebssicherheit unter Beteiligung des Ausschus-
ses fur Arbeitsmedizin ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium fur Ar-
beit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Diese TRLV Larm, Teil 2 ,Messung von Larm* konkretisiert im Rahmen ihres Anwen-
dungsbereichs die Anforderungen der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
und der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge. Bei Einhaltung der Techni-
schen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entspre-
chenden Anforderungen der Verordnung erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine an-
dere Losung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Ge-
sundheitsschutz flr die Beschaftigten erreichen.
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1 Anwendungsbereich

(1) Die TRLV Larm, Teil 2 ,Messung von Larm“ beschreibt das Vorgehen bei der
Planung, der Beauftragung, der Durchfihrung und der Auswertung von Larmmes-
sungen am Arbeitsplatz nach dem Stand der Technik sowie den Vergleich der Mess-
ergebnisse mit den Auslosewerten.

(2) Die Dokumentation der Larmmessungen ist Teil der Dokumentation der Ge-
fahrdungsbeurteilung (siehe auch TRLV Larm, Teil 1 ,Beurteilung der Gefahrdung
durch Larm®).

(3) Unabhangig von den in dieser TRLV beschriebenen Vorgehensweisen sind von
dem Arbeitgeber die Beschaftigten oder ihre Interessenvertretung, sofern diese vor-
handen ist, aufgrund der einschlagigen Vorschriften zu beteiligen.

2 Begriffsbestimmungen

In der TRLV Larm, Teil 2 ,Messung von Larm“ sind die Begriffe so verwendet, wie sie
in der TRLV Larm, Teil ,Allgemeines” definiert sind.

3 Planung und Beauftragung der Durchfiihrung von Larm-
messungen

(1) Die Verantwortung fur die Durchfuhrung der Gefahrdungsbeurteilung liegt beim
Arbeitgeber. Lasst sich die Einhaltung der Auslésewerte nicht sicher ermitteln, hat
der Arbeitgeber das Ausmal der Exposition durch Messungen festzustellen.

(2) Andere Belastungsfaktoren, aus denen Wechsel- oder Kombinationswirkungen
resultieren, sind ebenfalls zu ermitteln, sofern sie bei der Beurteilung der Gefahr-
dungen im Sinne des ArbSchG oder der LarmVibrationsArbSchV zu berucksichtigen
sind. Falls diese Faktoren messtechnisch ermittelt werden mussen, sind auch dafur
die Fachkunde und die entsprechenden Einrichtungen fur die Messung erforderlich.

(3) Zur Durchfuhrung und Auswertung der Messungen ist es ggf. erforderlich, dass
die fur den Arbeitgeber tatig werdenden Personen Einsicht in alle fur die Gefahr-
dungsbeurteilung erforderlichen Unterlagen nehmen kénnen und im Besitz aller not-
wendigen Informationen sind, z. B. Uber die Arbeitszeit und Tatigkeit der Beschaftig-
ten sowie Uber die Dauer der Larmeinwirkung.

(4) FUr den Fall, dass Larm gemessen werden muss, hat der Arbeitgeber sicherzu-
stellen, dass die Larmmessungen fachkundig und nach dem Stand der Technik
durchgefuhrt werden.

(5) Fachkundige im Sinne § 5 LarmVibrationsArbSchV sind fur die Durchflihrung
der Larmmessungen Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung oder ihrer
Erfahrungen ausreichende Kenntnisse uber die Messung von Larm an Arbeitsplatzen
und die entsprechenden Regeln der Technik, insbesondere internationale, europai-
sche und nationale Normen haben.
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(6) Verfugt der Betrieb nicht selbst Uber Fachkundige und die fur Messungen erfor-
derlichen Einrichtungen, hat der Arbeitgeber eine fachkundige Stelle mit Messungen
zu beauftragen.

Hinweis: Die Trager der gesetzlichen Unfallversicherung beraten ihre Mitgliedsbe-
triebe bei der Gefahrdungsbeurteilung und bei der L6sung von Messaufgaben.

(7) Die erforderliche Fachkunde kann u. a. durch Teilnahme an einer geeigneten
Fortbildungsveranstaltung z. B. an Technischen Akademien, bei Unfallversicherungs-
tragern o. a. Institutionen erworben werden.

(8) Die Durchfihrung von Larmmessungen verlangt Kenntnisse

— Uber die Inhalte der LarmVibrationsArbSchV,

— Uber die geeigneten Messverfahren nach DIN EN I1SO 9612,

— Uber die zu bestimmenden Messgrof3en und Parameter von Randbedingungen,

— Uber larmrelevante Tatigkeiten und Arbeitsmittel sowie Uber die dafur geltenden
Vorschriften im Betrieb, z. B. Gebrauchs- oder Bedienungsanleitungen sowie,
falls vorhanden, Betriebsanweisungen,

— Uber die Protokollierung der Messungen und

— ggf. auch uber die Erhebung von Daten zur Beurteilung moglicher Wechsel- oder
Kombinationswirkungen.

4 Messgerate

(1) Far die Ermittlung der Larmexposition am Arbeitsplatz ist von dem Fachkundi-
gen fur die Durchfihrung der Larmmessungen in Abhangigkeit von der gewahlten
Messstrategie, der zu bestimmenden Messgrofe (Lex,sn oder Lpcpeak) und der ange-
strebten Genauigkeit ein geeignetes Messgerat auszuwahlen.

(2) Die eingesetzten Schallmessgerate sind regelmaRig durch ein qualifiziertes La-
boratorium auf Einhaltung der in den entsprechenden Messgeratenormen festgeleg-
ten Anforderungen zu Uberprafen.

5 Erfassen der Larmeinwirkung
5.1 Allgemeines

(1) Bei der Messung der Larmeinwirkung werden alle auf eine Person oder einen
bestimmten Ort einwirkenden Schallereignisse erfasst und bewertet. Dabei kénnen
sich z. B. die Schallereignisse mehrerer Schallquellen und die Schallreflexionen in-
nerhalb des Raumes aufsummieren. Als wichtigster Kennwert zur Beurteilung der
Gehorgefahrdung wird in der Regel der Tages-Larmexpositionspegel bestimmt, der
die Larmeinwirkung fur den reprasentativen Arbeitstag beschreibt (siehe Abschnitt 6).
Falls betriebsbedingt verursachte, besonders laute Schallimpulse (z. B. Knalle, Ex-
plosionen) auftreten konnen, ist zusatzlich der Spitzenschalldruckpegel Lycpeak zU
erfassen.

- Ausschuss fur Betriebssicherheit - ABS-Geschéaftsfiihrung - BAuA - www.baua.de -

Version 02/2017 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wirttemberg
www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de 3



ArbSch 5.5.02 Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de
TRLV Larm, Teil 2, Seite 4

(2) Die durchzufuhrenden Messungen konnen auch eine Stichprobenerhebung um-
fassen, die fur die personliche Exposition eines Beschaftigten reprasentativ ist.

Hinweis: Die Ermittlung der Larmeinwirkung ist ausfuhrlich in  der Norm
DIN EN ISO 9612 erlautert.

5.2 Personen-und ortsbhezogene Beurteilung

(1) Je nach Arbeitsplatzsituation kann es sinnvoll sein, die Larmeinwirkung perso-
nenbezogen oder ortsbezogen zu betrachten und dementsprechend einen perso-
nenbezogenen und einen ortsbezogenen Larmexpositionspegel zu unterscheiden.

(2) Die Ermittlung des ortsbezogenen Larmexpositionspegels empfiehlt sich z. B.
als Grundlage fur die Festlegung von Larmbereichen. Die Anwendung des personen-
bezogenen Larmexpositionspegels empfiehlt sich z. B. fur Beschaftigte, die bei ihrer
Arbeit an verschiedenen Orten kurzzeitig larmintensive Tatigkeiten ausiben und
dadurch moglicherweise gefahrdet sind.

Beispiel: Heizungsinstallateure, die auf Baustellen in verschiedenen Raumen die
Konsolen fir Heizkoérper bohren. Da in dem einzelnen Raum nur kurzzeitig eine
Larmeinwirkung besteht, gibt es keine Larmbereiche (ortsbezogen). Fir die Beschéf-
tigten selbst (personenbezogen) kann jedoch eine Gehorgefahrdung bestehen.

5.3 Personengebundene und ortsfeste Messung

5.3.1 Allgemeines

(1) Die Messung kann entweder personengebunden oder ortsfest durchgefuhrt
werden:

— personengebundene Messung: Messung mit einem vom Beschaftigten am
Korper getragenen Personenschallexposimeter (Larmdosimeter),

— ortsfeste Messung: Messung mit dem Handschallpegelmesser an einem be-
stimmten Ort, ggf. unter Nachfuhrung des Mikrofons entsprechend den Bewe-
gungen des Beschaftigten.

(2) Unabhangig davon, ob eine personenbezogene oder ortsbezogene Beurteilung
gefragt ist, kann die Messung ortsfest oder personengebunden durchgefuhrt werden.
Beispielsweise lasst sich die personenbezogene Larmexposition fur einen mobil ein-
gesetzten Beschaftigten entweder durch eine personengebundene Messung mit ei-
nem Larmdosimeter bestimmen oder aus den an verschiedenen Einsatzorten ortsfest
gemessenen Gerauschimmissionen berechnen.

5.3.2 Personengebundene Messung

(1) Bei der personengebundenen Messung wird das Mikrofon am Korper des zu
untersuchenden Beschaftigten befestigt und die Belastung ublicherweise mit Hilfe
eines ebenfalls am Korper getragenen Personenschallexposimeters aufgezeichnet.
Die personengebundene Messung bietet sich vor allem fur mobil eingesetzte Be-
schaftigte mit vielfaltigen unterschiedlichen Tatigkeiten und fur die Erfassung der
Larmexposition Uber eine lange Zeitdauer an.
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(2) Die folgende Mikrofonposition ist zu empfehlen: mindestens 10 cm Abstand
zum Ohr und 4 cm uber der Schulter.

Hinweis: Bei der personengebundenen Erfassung der Larmexposition mit Hilfe von
Schalldosimetern ist zu beachten, dass sich grof3ere Messunsicherheiten ergeben
kénnen, z. B. aufgrund von Schallreflexionen und Abschattungen durch den Korper
des Beschaftigten. Das gilt insbesondere fir hochfrequenten Larm und kleine Larm-
guellen in geringem Abstand zum Ohr. Deshalb erfordert diese Messmethode eine
besondere Sorgfalt, eine mdglichst genaue Dokumentation der ausgefuhrten Tatig-
keiten und eine spatere Uberprifung der Ergebnisse auf Plausibilitat.

5.3.3 Ortsfeste Messung

(1) In betrieblichen Anwendungsfallen wird haufig mit einem Schallpegelmesser
ortsfest gemessen, um die an einem Arbeitsplatz oder in einem bestimmten Bereich
gegebene Larmbelastungssituation zu erfassen und mit entsprechenden Auslose-
werten zu vergleichen. Grundsatzlich wird diese Messung in Abwesenheit des Be-
schaftigten durchgeflihrt, sodass er das Ergebnis nicht durch Schallreflexionen oder
Abschattungseffekte seines Korpers beeinflusst. Das Mikrofon wird dabei an der Ub-
lichen Position des Kopfes in Hohe der Augen gehalten und mit der vom Hersteller
angegebenen Bezugsrichtung (in der Regel 0°, d. h. senkrecht zur Membrane) in
Blickrichtung gerichtet. Als Anhaltswerte fur die Mikrofonhohe gelten folgende Male:

— 1,55 m Uber dem Boden fur stehende Personen,

— 0,8 m uber der Sitzflache fiur sitzende Personen.

(2) Falls sich der Beschaftigte an dem Arbeitsplatz aufhalten muss, z. B. um eine
Maschine zu bedienen, ist das Mikrofon in Ohrnahe seitlich des Kopfes in einem Ab-
stand von 0,1 m bis 0,4 m zum Ohr zu positionieren. Bei unterschiedlich hoher Belas-
tung beider Ohren, z. B. aufgrund eines einseitig in Ohrnahe gehaltenen Hand-
werkzeuges, ist die Messung auf der Seite des hoher belasteten Ohres durchzu-
fuhren.

(3) Erfahrungsgemall bewegen sich die Beschaftigten an vielen ortsfesten Arbeits-
platzen in einem groReren Bereich, sodass sich eine mittlere Mikrofonposition nicht
ohne weiteres festlegen lasst. In solchen Fallen empfiehlt es sich, das Mikrofon von
Hand den Bewegungen des Beschaftigten nachzufuhren und die daraus resultieren-
den ortlichen Pegelschwankungen energetisch zu mitteln.

(4) Wenn sich der Beschaftigte bei seiner Arbeit Uber einen grélReren Bereich be-
wegt, kann es schwierig sein, seine Larmbelastung mit einem handgehaltenen
Schallpegelmesser zu erfassen. Sollte es nicht moglich sein, dabei den Abstand zum
Ohr des Beschaftigten von max. 0,4 m einzuhalten, ist die in Abschnitt 5.3.2 be-
schriebene personengebundene Messung anzuwenden.

5.4  Kalibrierung

Die Messgerate sind vor und nach einer Messreihe nach der Anleitung des Her-
stellers zu kalibrieren. Falls die Ergebnisse der Kalibrierungen um mehr als 0,5 dB
voneinander abweichen, sind die Messergebnisse ungultig.
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5.5 Erfassen der Messgrof3en

5.5.1 Erfassen des aquivalenten Dauerschallpegels Lyaeq

(1) Als wesentliche Messgrolie ist in der Regel der A-bewertete aquivalente Dauer-
schallpegel Lpaeq zu erfassen und zwar — je nach Messstrategie — fur eine einzelne
Tatigkeit oder fur einen Zeitabschnitt eines Arbeitstages. Der aquivalente Dauer-
schallpegel Lpaeq l@sst sich mit Hilfe eines integrierenden Schallpegelmessers bzw.
eines Personenschallexposimeters (Larmdosimeters) erfassen und unmittelbar als
Ergebnis ablesen.

(2) Die Messdauer muss nach Art, Ausmald und Dauer (Abbildung 1) jeweils lang
genug sein, um den mittleren Schalldruckpegel der betrachteten Schalleinwirkung zu
erfassen, d. h., die Messung muss sich nicht Uber die gesamte Zeitdauer der be-
trachteten Schalleinwirkung erstrecken:

— Bei konstanter Schalleinwirkung reichen erfahrungsgemaly Messzeiten im Be-
reich von 15 s.

— Bei periodisch schwankenden Schalleinwirkungen sind mehrere vollstandige Zyk-
len zu erfassen.

— Bei zeitlich zufallig schwankenden Schalleinwirkungen sind langere Messdauern
erforderlich, die sich ggf. Uber den gesamten Gerauschabschnitt erstrecken mus-
sen.

(3) Die Messung kann jeweils beendet werden, wenn erkennbar ist, dass sich der
angezeigte aquivalente Dauerschallpegel Lpaeq durch alle zu erwartenden weiteren
Gerauschbeitrage nicht mehr nennenswert andert.

verschiedene Arten von Larm
Tatigkeit 1 Tétigkeit 2 Tatigkeit 3

Schalldruck-
pegelverlauf
(Ausmal)
nicht periodisch zufallig
schwankend schwankend schwankend
Dauer
Stunden, Anzahl Tage, ...
Abb. 1 Arten, Ausmal und Dauer der Larmeinwirkung

Hinweis: Da der Tages-Larmexpositionspegel Lex sh aus Messgrof3en bestimmt wird,
wird die Berechnung des Tages-Larmexpositionspegels Lex s in Abschnitt 6.2.2 dar-
gestellt.
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5.5.2 Erfassen des Spitzenschalldruckpegels Lpc peak

Der Spitzenschalldruckpegel Lycpeak ist zu erfassen, wenn an dem Arbeitsplatz be-
triebsbedingt verursachte besonders laute Schallimpulse auftreten kdnnen, die mdog-
licherweise den unteren Auslosewert von 135 dB(C) erreichen oder Uberschreiten.
Das qilt z. B. fur groRe Schmiedehammer, Richtarbeiten im Behalterbau, Bolzen-
setzwerkzeuge oder Waffenlarm.

Hinweis: Zur Bestimmung des Spitzenschalldruckpegels Lycpeak muss das Schall-
messgeréat auf die Zeitbewertung ,peak” (Spitze) und auf die Frequenzbewertung ,C*
eingestellt werden. Viele moderne Schallmessgerate konnen diesen Spitzenschall-
druckpegel parallel zum &aquivalenten Dauerschallpegel Lyaeq €rfassen und den ma-
ximal aufgetretenen Wert speichern.

6 Reprasentativer Arbeitstag
6.1 Arbeitsanalyse

(1) Die Erfassung der typischen Larmexposition bzw. der Larmexposition fur einen
reprasentativen Arbeitstag setzt eine sorgfaltige Arbeitsanalyse voraus. Vom Ergeb-
nis der Arbeitsanalyse hangt ab, welche Messstrategie sinnvollerweise anzuwenden
ist. Je nach gewahlter Messstrategie ist ggf. ein groRerer Aufwand fur die Arbeitsana-
lyse oder fir die Durchfiihrung der Messungen erforderlich.

(2) Um den Messaufwand zu reduzieren, lassen sich im Rahmen der Arbeitsanaly-
se ggf. Gruppen von Beschaftigten mit gleicher Larmexposition bilden. Das kénnen
z. B. Gruppen mit gleichartigen Tatigkeiten oder mit Aufenthalt in einem bestimmten
Bereich mit gleichartiger Larmexposition sein.

(3) Ziel der Arbeitsanalyse ist die Beschreibung eines reprasentativen Arbeitstages
einschlieBlich aller Arbeitsphasen (Tatigkeiten) und der Ublichen Pausen. Dabei ist
darauf zu achten, dass alle Ereignisse, die zur Larmbelastung beitragen, miterfasst
werden, also z. B. auch einzelne kurzzeitige Belastungen mit hohen Pegeln oder ein-
zelne Schallimpulse, gemessen als hohe Spitzenschalldruckpegel. Die Ruhepausen
(z. B. Mittagspause) sowie andere offizielle Pausen konnen als larmfrei unterstellt
werden, wenn mit Sicherheit angenommen werden kann, dass in den Pausen keine
Larmexposition besteht. Deshalb kann man in diesen Fallen die Messung in den
Pausen unterbrechen und muss sie bei der Berechnung des Larmexpositionspegels
nicht bertcksichtigen.

(4) Zur Erfassung der typischen Larmexposition bzw. der Larmexposition flr einen
reprasentativen Arbeitstag (Art, Ausmall und Dauer der einzelnen Tatigkeiten) emp-
fiehlt es sich, die Beschaftigten und die Vorgesetzten zu befragen. Gegebenenfalls
lassen sich vorhandene Arbeitsablaufstudien heranziehen oder die Zeiten fiur einzel-
ne Abschnitte des Arbeitstages (Tatigkeiten) unmittelbar messen.
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6.2 Tages- und Wochen-Larmexpositionspegel

6.2.1 Allgemeines

(1) Da die Larmbelastung an Arbeitsplatzen vielfach von Tag zu Tag mehr oder
weniger starken Schwankungen unterliegt, bedeutet die Ermittlung der typischen
Larmexposition bzw. der Larmexposition fur den reprasentativen Arbeitstag in der
Regel eine Mittelung der Gerauschimmission Uber mehrere Tage.

(2) Falls ein Arbeitstag mit besonders hoher Larmexposition, d.h. mit
Uberschreitung von mindestens einem der oberen Auslosewerte, seltener als einmal
in der Woche vorkommt, ist dieser Tag als ein separater reprasentativer Arbeitstag
zu betrachten. Fur diesen Fall kann die Behorde auf Antrag gemall § 15 Absatz 1
LarmVibrationsArbSchV zulassen, dass auf die Durchfuhrung des Programms
technischer und organisatorischer Mallnahmen gemalR §7 Absatz5
LarmVibrationsArbSchV verzichtet wird. Auch bei Arbeitsplatzen, an denen die
Larmbelastung grof3en saisonalen Schwankungen unterliegt (z. B. bei Winter-
diensten), ist es zweckmalig, mehrere reprasentative Arbeitstage (z. B. Winterzeit
und Ubrige Jahreszeit) zu unterscheiden. Die Ergebnisse und die damit verbundenen
Mallnahmen des Arbeitsschutzes sind dann in Abhangigkeit von der jeweiligen
Arbeitssituation fir die unterschiedenen reprasentativen Arbeitstage getrennt zu
betrachten. Auch bei Uberschreitung der entsprechenden Auslésewerte nur an
einzelnen Tagen ist die Unterweisung durchzufihren und es ist Gehorschutz
bestimmungsgemal zu benutzen.

6.2.2 Tages-Larmexpositionspegel

Nach der Ermittlung eines reprasentativen Arbeitstages lasst sich der Tages-Larm-
expositionspegel bestimmen, indem man den Schalldruckpegel Uber die Expositions-
zeit mittelt und auf die festgelegte Bezugszeitdauer von 8 h bezieht. Der Tages-
Larmexpositionspegel ergibt sich nach der folgenden Gleichung:

Te
Lex.sh = Lpaeq 1, * 1019 [T—O] dB

dabei ist:

Loaeq, e — A-bewerteter aquivalenter Dauerschallpegel des reprasentativen
Arbeitstages

Te — effektive Zeitdauer des reprasentativen Arbeitstages

To — Bezugszeitdauer, Tp = 8 h.

6.2.3 Wochen-Larmexpositionspegel

(1) Die Bestimmung des Wochen-Larmexpositionspegels erfordert die Erfassung
des uber eine typische (reprasentative) Arbeitswoche einwirkenden Schalldruckpe-
gels und den Bezug auf die flr die Arbeitswoche festgelegte Arbeitszeit von
40 Stunden.

(2) Die Ermittlung des Wochen-Larmexpositionspegels kann zur Beschreibung ei-
ner Larmsituation am Arbeitsplatz erforderlich werden, wenn die Larmexposition von
einem Tag zum anderen so stark schwankt, dass sich keine typische Larmexposition
fur den Arbeitstag angeben lasst.
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Hinweis: Bei von einem Arbeitstag zum anderen erheblich schwankenden Larmex-
positionen kann der Arbeitgeber die Anwendung des Wochen-Larmexpositionspegels
gemal 8 15 Absatz 2 LarmVibrationsArbSchV bei der zustandigen Behérde beantra-
gen. Die zustandige Behorde kann die Anwendung des Wochen-Larmexpositions-
pegels nur genehmigen, wenn dieser 85 dB(A) nicht Uberschreitet, dies durch eine
geeignete Messung nachgewiesen wird und geeignete MalRnahmen getroffen wer-
den, um die mit diesen Téatigkeiten verbundenen Gefahrdungen auf ein Minimum zu
verringern.

7 Bestimmung des Larmexpositionspegels

(1) Zur Bestimmung des Larmexpositionspegels lassen sich  nach
DIN EN ISO 9612 drei unterschiedliche Messstrategien anwenden:

— tatigkeitsbezogene Messungen (Strategie 1),
— berufsbildbezogene Messungen (Strategie 2),
— Ganztagsmessungen (Strategie 3).

Hinweis: Die tatigkeitsbezogene Messung (Strategie 1) hat aufgrund der vielfaltigen
Anwendungsmoglichkeiten eine besondere Bedeutung fur die betriebliche Praxis.

(2) Die tatigkeitsbezogene Messung (Strategie 1) erfordert eine besonders sorgfal-
tige Arbeitsanalyse (siehe Abschnitt 6), Iasst sich andererseits aber mit relativ gerin-
gem Messaufwand durchfuhren. Die tatigkeitsbezogene Methode ist immer dann zu
empfehlen, wenn sich der typische Arbeitstag in eine oder mehrere eindeutig zu defi-
nierende Tatigkeiten mit in sich gleichartiger Gerauschimmission unterteilen lasst.

(3) Die berufsbildbezogene Messung (Strategie 2) ist ein Stichprobenverfahren.
Danach ist die Larmexposition fur eine moglichst homogene Gruppe eines bestimm-
ten Berufsbildes durch zeitlich zufallige Stichprobenmessungen zu erfassen. Das
Stichprobenverfahren bietet sich vor allem fur Berufsbilder mit vielfaltigen Aufgaben
von unbekannter Dauer an, weil sich dabei sonst entsprechende Teilzeiten nur mit
unverhaltnismaflig hohem Aufwand ermitteln lassen. Man kann sich eine aufwandige
Analyse der Arbeitsplatzsituation ersparen, muss jedoch mit einem hohen Aufwand
fur die Durchfihrung der Messungen rechnen.

(4) Ganztagsmessungen (Strategie 3) erfordern die Erfassung der Larmexposition
uber mehrere maoglichst vollstandige Arbeitsschichten. Diese Strategie ist vor allem
fur mobil eingesetzte Beschaftigte mit vielfaltigen unterschiedlichen Tatigkeiten zu
empfehlen. Die damit verbundenen langen Messdauern lassen sich in der Regel nur
durch personengebundene Messungen mit Larmdosimetern realisieren.
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8 Messunsicherheit, Genauigkeitsklassen
8.1 Allgemeines

(1) Die Messunsicherheit ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der ermittel-
te Tages-Larmexpositionspegel in der Nahe eines Auslosewertes liegt und entschie-
den werden muss, ob dieser unter- oder uberschritten wird.

(2) Die Unsicherheit der ermittelten Larmexposition hangt vor allem von den fol-
genden Einflussfaktoren ab:

— Messgerat und Kalibrierung,
— Mikrofonposition,
— Erfassung der langerfristig typischen Larmexposition.

In Abhangigkeit von diesen Einflussfaktoren lasst sich z. B. nach DIN EN ISO 9612
die Unsicherheit der ermittelten Larmexposition bestimmen.

(3) Der Vergleich eines Tages-Larmexpositionspegels mit einem Auslosewert hat
nach Abschnitt 8.2 und 8.3 unter Berucksichtigung der jeweils zutreffenden und
nachfolgend definierten Genauigkeitsklasse zu erfolgen. Es wird zwischen den Ge-
nauigkeitsklassen 1 bis 3 unterschieden. Die Unsicherheit eines Tages-Larmexposi-
tionspegels entscheidet Uber die Zuordnung zu einer der drei Klassen. Die Zuord-
nung der Genauigkeitsklasse erfolgt nach einem der beiden nachfolgend genannten
Verfahren.

8.2  Zuordnung der Genauigkeitsklasse in Abhéangigkeit von der ermittelten
Messunsicherheit

Die folgende Tabelle 1 definiert die Genauigkeitsklasse in Abhangigkeit von der
kombinierten Standardunsicherheit des Tages-Larmexpositionspegels.

Tab. 1 Genauigkeitsklasse in Abhangigkeit von der nach DIN EN ISO 9612 ermit-
telten kombinierten Standardunsicherheit u

Genauigkeitsklasse 1 2 3

Kombinierte Standardunsicherheit u
(nach DIN EN ISO 9612)

<2dB <4dB <6dB

8.3  Vereinfachtes Verfahren fur die Zuordnung der Genauigkeitsklasse

(1) Bei Durchfuhrung von tatigkeitsbezogenen Messungen (Strategie 1) kann alter-
nativ ein vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung der Unsicherheit angewandt wer-
den, das nur zwei Einflussfaktoren berlcksichtigt:

— Klasse des Messgerates,
— Unsicherheit bei der Erfassung der langerfristig typischen Larmexposition.
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(2) Die Zuordnung der Genauigkeitsklasse erfolgt, indem die beiden in Tabelle 2
eingetragenen Einflussfaktoren zunachst fur sich betrachtet der angegebenen Ge-
nauigkeitsklasse zugeordnet werden. Die dabei festgestellte Klasse mit der groiten
Unsicherheit bestimmt schlieBlich die Genauigkeitsklasse des Tages-Larm-
expositionspegels.

Tab. 2 Genauigkeitsklasse in Abhangigkeit von der Klasse des Messgerats und
der geschatzten Unsicherheit (vereinfachtes Verfahren)

Genauigkeitsklasse 1 2 3
Messgerat Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2
(s. Abschnitt 4) oder oder
besser besser

Geschatzte Unsicherheit bei der Erfassung

der langerfristig typischen Larmexposition <15d8B <3dB <6dB

(3) Die Unsicherheit bei der Erfassung der langerfristig typischen (reprasentativen)
Larmexposition ist aufgrund der Arbeitsplatzsituation und der betrieblichen Mess-
erfahrung in den drei Stufen <1,5 dB, <3 dB und <6 dB abzuschatzen.

(4) Bei der Abschatzung der Unsicherheit flr die Erfassung der langerfristig typi-
schen Larmexposition ist zu bericksichtigen, dass neben den ermittelten Larm-
belastungswerten gegebenenfalls auch die flr die einzelnen Tatigkeiten ange-
nommenen Teilzeiten Einfluss auf das Ergebnis haben. Im Einzelfall kann es zweck-
malig sein, den Larmexpositionspegel fur verschiedene angenommene Tatigkeits-
dauern zu berechnen und zu prifen, in welchem Male sich die Tatigkeitsdauer auf
das Ergebnis auswirkt.

9 Vergleich des Tages-Larmexpositionspegels mit Auslése-
werten

(1) Nach der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung missen die Messver-
fahren und -gerate geeignet sein, zu entscheiden, ob die festgesetzten Auslésewerte
eingehalten werden. Fur die Entscheidung, ob einer der Auslosewerte unter- oder
Uberschritten wird, werden in dieser TRLV Larm den Genauigkeitsklassen 1 bis 3 die
Werte 0 dB, 3 dB bzw. 6 dB als Unsicherheit AL zugeordnet (Tabelle 3).

Tab. 3 Beim Vergleich mit Auslosewerten zu bertcksichtigende Unsicherheit des
Tages-Larmexpositionspegels in Abhangigkeit von der Genauigkeitsklasse

Genauigkeitsklasse 1 2 3
(nach Abschnitt 8)
Unsicherheit AL 0dB 3dB 6 dB

(2) Beim Vergleich mit den Auslésewerten ist jeweils zu prifen, ob der Wert unter-
halb, innerhalb oder oberhalb des Pegelbereiches von (Lexsh - AL) bis (Lexsn + AL)
liegt.
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(3) Liegt der Auslosewert innerhalb dieses Pegelbereiches, ist von einer Uber-
schreitung auszugehen. Alternativ sind zusatzliche Erhebungen erforderlich, um Er-
gebnisse entsprechend einer hdheren Genauigkeitsklasse zu erzielen. Lasst sich
damit die Genauigkeitsklasse 1 erreichen, wird beim Vergleich mit Auslosewerten
eine Unsicherheit AL von 0 dB angenommen, sodass in jedem Fall eine Entschei-
dung moglich ist.

10 Messbericht

(1) Nach der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung sind die gewonnenen
Ergebnisse in geeigneter Form zu dokumentieren und mindestens 30 Jahre aufzu-
bewahren. Es ist zweckmalig, im Falle der Geschaftsaufgabe die Unterlagen dem
zustandigen Trager der Gesetzlichen Unfallversicherung zu Ubergeben.

(2) Der berechnete Larmexpositionspegel Lexsn und der Spitzenschalldruckpegel
Locpeak Sind im Messbericht bei Messungen nach Genauigkeitsklasse 1 jeweils mit
einer Stelle nach dem Komma anzugeben. Bei Messungen nach Genauigkeitsklasse
2 und 3 ist das Ergebnis auf volle dB zu runden.

(3) Ein Messbericht umfasst in der Regel:

— Anlass und Ziel der Messung,

— Angaben zu der Stelle und Person, die die Messung durchgefihrt hat,

— Zeitpunkt und Dauer der Messung,

— Angaben zur Tatigkeit und zum Arbeitsplatz,(ggf. Besonderheiten und Abwei-
chungen),

— falls relevant Angaben zu exponierten Personen,
— Analyse der Arbeitsaufgabe,
— Beschreibung der Gerauschquellen, die relevant zur Larmexposition beitragen,

— falls moglich Fotos, ansonsten Skizzen des Arbeitsplatzes, der Expositionssitua-
tion und der Messorte,

— verwendete Messgerate, Kalibratoren sowie Daten zur Kalibrierung,

— Details zur Messstrategie nach Abschnitt 7,

— Ergebnisse der Messung und deren Bewertung,

— Angaben zur Messunsicherheit,

— ggf. Empfehlungen zu Larmminderungsmafinahmen und Gehorschutz.
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